Dialyza¢ni sada Matoset - aplikace

Priklad sady pro dialyzu MA-991-ZEST-487.
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Pred zahajenim procedury si umyjte ruce (odbornik a K provedeni procedury si pripravte desinfekéni prostredek, Vyjméte sterilni rousku a umistéte ji pod predlokti pacienta.
pacient). zaskrcovadlo, vhodné kanyly pro zacatek i konec
procedury.
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» Poté si dejte jednu rukavici na levou ruku a druhou na »
sterilni ¢ast otevieného obalu.
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Dezinfikujte predlokti pacienta pomoci pfipravené » »
dezinfek¢ni kapaliny a sterilnich tampond ze soupravy.
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Utdhnéte zaskrcovadlo. Navléknéte si pravou rukavici. Umistéte kanyly do Zil.

©Copyright 2026 | Posledni aktualizace: 02.03.2026



https://matopat.cz

Dialyza¢ni sada Matoset - aplikace

Po zavedeni kazdé kanyly je zafixujte specialnim krytim pro » Na konci zajistéte odtok kanyly pomoci netkanych lepicich
fixaci kanyly (také v sadé). pasek.
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Nyni je pacient napojen na ,umélou ledvinu*“. Dialyza trva
3-4 hodiny.

©Copyright 2026 | Posledni aktualizace: 02.03.2026



https://matopat.cz

