Matoset sada pro odpojeni dialyzy - zpusob aplikace

Priklad sady pro odpojeni dialyzy MA-991-ZEST-488.

Pred dokoncenim procedury si umyjte ruce (odbornik). Otevrete sadu pro odpojeni dialyzy. Nasadte pacientovi jednu rukavici.
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Poté si specialista nasadi obé rukavice. Postupné vyjméte kanyly a s pacientovou pomoci zajistéte »
mista vpichu tampony.
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Po odstranéni obou kanyl musi byt mista vpichu chranéna
obvazy slozenymi z netkanych tampon a lepicich pasek.
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