Rozlozeni univerzalniho setu Matodrape

Po otevreni obalu polozime rouskovani na pomocny stolek. Natdhneme pytlovy navlek na instrumentaéni stolek. Odlepime ochrannou pasku z rousky oznacené
Vnéjsi rouskou prikryjeme stolek a ostatni prvky. Rozlozime piktogramem chodidla.
obsah baleni na stolek, vénujeme pozornost piktogramtm

na rouskach oznacujicim misto jejich pouziti.
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Upevnime rousku na télo pacienta a roztahneme ji ve Zajistime horni hranici operacniho pole prilepenim rousky Upevnime bocni rousky, ¢imz vymezime zbyvajici hranice
sméru Sipek, ¢imz vymezime spodni hranici operacni pole. ze strany hlavy pacienta (rouska oznacena piktogramem operacniho pole.
Zbyvaijici ¢ast rousky roztahneme na nohy. hlavy). Nasledné roztdhneme rousku ve sméru Sipek a

upevnime ji k anesteziologickému monitoru pomoci lepicich
pasek v rozich rousek.
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